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This manual is provided FREE OF CHARGE from 
the “BoatAnchor Manual Archive” as a service to 
the Boatanchor community. 

It was uploaded by someone who wanted to help 
you repair and maintain your equipment. 

If you paid anyone other than BAMA for this manual, 
you paid someone who is making a profit from the 
free labor of others without asking their permission. 

You may pass on copies of this manual to anyone 
who needs it. But do it without charge. 

Thousands of files are available without charge 
from BAMA. Visit us at http://bama.sbc.edu 




INSTRUCTIONS FOR MODEL 650 DYNA-QUIK 

1. Look up type on panel or in tube index and set Heater switch. 

2. If Tube is to be tested in 610 panel, set switches to positions indicated on chart. 

3. Insert tube in proper socket. 

4. Set Sensitivity control. 

5. In Short-Grid Emission position of Function switch, tubes are defective if Shorts light 
glows or if meter indicates a reading in reject area of grid emission scale. 

6. Advance function switch to Test 1. Read Test for mutual conductance on Good-Bad 
scale. 

7. If tube is multiple section tube (e.g. 6AT6 triode-diode) the second section is tested 
in Test 2, and the third section in Test 3 position of Function switch. 

8. Life test can be made on each section by pushing On-Off switch to life test position. 

PM 2 1 4 A 9-60 RR PRESS 
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1 


6BF5 


6 


8 


54 




















1 


6BA7 


6 


610 


*99 


4 


1 


9 


2 


5 


3 


6 


45 


1 


1 


6BF6 


6 


19 


87 




















1 








*TUBE GOOD IF OVER 2000 


















91 




















2 


6BA8 


6 


38 


55 




















1 








91 




















3 








82 




















2 


6BG6 


6 


60 


71 




















1 


6BC4 


6 


610 


63 


4 


0 


1 


2 


5 


6 


0 


25 


1 


1 


6BH6 


6 


9 


91 




















1 


6BC5 


6 


9 


73 




















1 


6BH8 


6 


38 


62 




















1 


6BC7 


6 


610 


60 


4 


2 


0 


0 


5 


1 


0 


0 


3 


1 








76 




















2 








60 


4 


6 


0 


0 


5 


7 


0 


0 


3 


1 


6BJ6 


6 


9 


83 




















1 








60 


4 


8 


0 


0 


5 


9 


0 


0 


3 


1 


6BJ7 


6 


610 


60 


4 


2 


0 


0 


5 


1 


0 


0 


3 


1 


6BC8 


6 


50 


71 




















1 








60 


4 


6 


0 


0 


5 


7 


0 


0 


3 


1 








71 




















2 








60 


4 


8 


0 


0 


5 


9 


0 


0 


3 


1 








TUBE 

TYPE 


Heater 


Socket 


If 


A 


B 


c 


D 


E 


F 


G 


H 


j 


Is 

hfl. 


m 


% 

«-» 

8 

X 


Socket 


Sensi- 

tivity 


A 


B 


c 


D 


E 


F 


G 


H 


j 


Test 

Pcs. 


6BJ8 


6 


610 


80 


4 


0 


7 


8 


5 


9 


0 


35 


1 


1 


6BN8 


6 


610 


99 


4 


0 


7 


8 


5 


9 


0 


21 


1 


1 








64 


4 


1 


0 


0 


5 


2 


0 


0 


3 


1 








61 


4 


1 


0 


0 


5 


2 


0 


0 


3 


1 








64 


4 


6 


0 


0 


5 


3 


0 


0 


3 


1 








61 


4 


6 


0 


0 


5 


3 


0 


0 


3 


1 


6BK4 


6 


610 


80 


2 


5 


0 


0 


7 


1 


10 


0 


3 


1 


6BQ5 


6 


610 


57 


4 


9 


7 


2 


5 


3 


0 


25 


1 


1 


6BK5 


6 


23 


57 




















1 


6BQ6 


6 


61 


77 




















1 


6BK6 


6 


19 


90 




















1 


6BQ7 


6 


50 


70 




















1 








85 




















2 








70 




















2 








85 




















3 


6BR8 


6 


49 


78 




















1 


6BK7 


6 


50 


71 




















1 








71 




















2 








71 




















2 


6BS8 


6 


50 


68 




















1 


6BL4 


6 


44 


10 




















1 








68 




















2 


6BL7 


6 


64 


58 




















1 


6BT6 


6 


19 


92 




















1 








58 




















2 








93 




















2 


6BL8 


6 


36 


65 




















1 








93 




















3 








56 




















2 


6BT8 


6 


610 


60 


4 


7 


6 


8 


5 


9 


0 


15 


1 


1 


6BM8 


6 


610 


65 


4 


7 


6 


3 


5 


2 


0 


30 


1 


1 








72 


4 


1 


0 


0 


5 


3 


0 


0 


3 


1 








95 


4 


0 


9 


1 


5 


8 


0 


15 


1 


1 








72 


4 


2 


0 


0 


5 


3 


0 


0 


3 


1 


6BN4 


6 


6 


54 




















1 


6BU6 


6 


19 


92 




















1 


6BN5 


6 


610 


86 


4 


9 


7 


1 


5 


3 


8 


25 


1 


1 








91 




















2 


6BN6 


6 


18 


95 




















1 








91 




















3 






























6BU8 


6 


46 


90 




















1 


6AZ8- 


-6BU8 






























90 




















2 



lO 





11 



TUBE | 1 is 

TYPE |J ||BBCDEFQHJ$o 


TUBE | I is 

TYPE I | J-E ABCDEFBMJ 


6BV8 6 610 55 4 0 3 2 5 1 0 15 1 1 

60 4600580031 

60 4900570031 

6BW4 6 610 25 4700590021 

25 4100590021 


6BZ8 6 50 76 1 

76 2 

6C4 6 5 75 1 

6C5 6 63 *92 1 

‘TUBE GOOD IF OVER 1500 


6BW6 6 610 85 4 8 7 2 5 3 9 15 1 1 

6BW8 6 610 76 4 8 9 6 5 7 0 18 1 1 

60 4100520031 

60 4300520031 

6BX7 6 64 55 1 


6C31 6 610 55 3 0 7 6 4 2 0 20 1 1 

6CA4 6 610 12 4 1 0 0 5 3 0 0 2 1 

12 4700530021 

6CA5 6 12 63 1 

6CA7 6 63 56 1 


55 2 

6BX8 6 50 65 1 

65 2 

6BY5 6 610 16 2 4 0 0 7 1 0 0 2 1 

16 2500780021 


6CB5 6 60 36 1 

6CB6 6 9 65 1 

6CC10 6 64 80 1 

80 2 
6CCYZ 6 610 63 1 0 4 3 9 2 5 20 1 1 


6BY6 6 9 92 1 

6BY7 6 610 65 4 8 7 2 5 1 9 20 1 1 

6BY8 6 610 75 4 8 7 1 5 9 2 15 1 1 

61 4600530031 

6BZ6 6 9 68 1 

6BZ7 6 50 73 1 


63 1 0 6 7 9 8 5 20 1 1 

6CD6 6 60 53 J 

6CE5 6 9 64 1 

6CF6 6 9 67 1 

6CG7 6 50 89 1 

89 2 


73 2 


6CG8 6 49 82 1 

73 2 




mm BB ^B— BB— 


■ III M M M M M M M M M 


TUBE I 1 is „ , a« 

TYPE f | JjABODEFQHJ.| 


TUBE 5 1 is 

TYPE |J ||abcdefohjS = 


6CH8 6 610 58 4 3 2 7 5 6 0 15 1 1 

75 4098510 30 11 

6CJ6 6 610 78 4 8 10 2 5 3 6 99 1 1 

6CK4 6 43 72 } 

6CL5 6 60 55 1 


6CR8 6 610 65 47 62538 18 1 1 

70 4019580 27 11 

6CS6 6 9 94 J 

6CS7 6 52 77 \ 

99 2 


6CL6 6 51 41 1 

6CL8 6 49 72 1 

63 ~ 

6CM6 6 26 65 1 

6CM7 6 20 90 1 . 


6CU5 6 12 54 1 

6CU6 6 61 77 , 

6CU8 6 610 60 4 3 2 7 5 6 1 15 1 1 

65 4098510 25 11 

6CW5 6 610 60 4 9 7 2 5 3 0 50 1 1 


99 2 

6CM8 6 610 59 4762530 18 1 1 

99 4 0 1 9 5 8 0 10 1 1 

6CN7 6 35 94 1 

68 2 


6CW7 6 610 66 4 0 3 2 5 1 U 85 1 i 

^ 66 4 0 9 6 5 8 0 35 1 1 

6CX8 6 38 47 1 

82 2 
6CY5 6 9 58 


68 f 

6CQ8 6 36 73 1 

63 2 

6CR6 6 610 99 3 6 5 7 4 1 0 25 1 1 

85 3200410031 


6CY7 6 610" 65 4013590 99 11 

*99 4 0 6 7 5 8 0 15 1 1 

*TUBE GOOD IF OVER 2600 

6CZ5 6 26 60 1 

6D2 6 11 68 2 

68 3 


6BV8-6D8 


6D4 6 610 16 3 7 0 1 4 5 0 30 2 1 

6D8 6 610 99 2 4 3 10 7 8 1 20 1 1 

12 



TUBE 

TYPE 


Heater 


Socket 


Sensi- 

tivity 


A 


B 


c 


D 


E 


F 


G 


H 


J 


Test 

Pos. 


TUBE 

TYPE 


Heater 


Socket 


Sensi- 

tivity 


A 


B 


c 


D 


E 


F 


G 


H 


j 


a 

f a, 


6DA4 


6 


44 


12 




















1 


6DQ6 


6 


61 


74 




















i 


6DA6 


6 


610 


88 


4 


8 


7 


2 


5 


3 


9 


25 


1 


1 


6DS5 


6 


8 


81 




















i 


6DB5 


6 


26 


40 




















1 


6DT5 


6 


26 


45 




















i 


6DB6 


6 


9 


89 




















1 


6DT6 


6 


9 


96 




















i 


6DC6 


6 


9 


67 




















1 


6DT8 


6 


50 


83 




















i 


6DC8 


6 


610 


83 


4 


1 


6 


2 


5 


3 


9 


30 


1 


1 








83 




















2 








85 


4 


7 


0 


0 


5 


3 


0 


0 


3 


1 


6DW5 


6 


26 


25 




















1 








85 


4 


8 


0 


0 


5 


3 


0 


0 


3 


1 


6DZ7 


6 


610 


60 


2 


4 


6 


5 


7 


8 


0 


15 


1 


1 


6DE4 


6 


44 


12 




















1 








60 


2 


4 


3 


1 


7 


8 


0 


15 


1 


1 


6DE6 


6 


9 


66 




















1 


6EA5 


6 


9 


77 




















1 


6DE7 


6 


33 


88 




















1 


6EA7 


6 


610 


67 


7 


0 


2 


1 


8 


3 


0 


99 


1 


1 








95 




















2 








93 


7 


0 


5 


4 


8 


6 


0 


15 


1 


1 


6DG6 


6 


63 


55 




















1 


6EA8 


6 


36 


72 




















1 


6DJ8 


6 


50 


57 




















1 








57 




















2 








57 




















2 


6EB5 


6 


11 


68 




















2 


6DK6 


6 


9 


62 




















1 








68 




















3 


6DL5 


6 


8 


90 




















1 


6EB8 


6 


38 


37 




















1 


6DN6 


6 


60 


55 




















1 








99 




















2 


6DN7 


6 


64 


53 




















1 


6EH5 


6 


12 


58 




















1 








77 




















2 


6EH8 


6 


38 


71 




















1 


6DR7 


6 


610 


65 


4 


0 


1 


2 


5 


9 


0 


99 


1 


1 








67 




















2 








99 


4 


0 


6 


7 


5 


8 


0 


13 


1 


1 


5EM5 


6 


26 


53 




















1 


6DQ5 


6 


60 


55 




















i 
































TUBE 

TYPE 



2 • 

I 8 

z «e 



I| 

HO- 



6EM7 


6 


610 


66 


7 


0 


2 


1 


8 


3 


0 


99 


1 


1 








99 


7 


0 


5 


4 


8 


6 


0 


10 


1 


1 


6ER5 


6 


610 


63 


3 


0 


5 


2 


4 


1 


6 


15 


1 


1 


6ES5 


6 


610 


63 


3 


0 


5 


2 


4 


1 


6 


15 


1 


1 


6ES8 


6 


50 


58 




















1 








58 




















2 


6EU7 


6 


610 


*99 


1 


0 


6 


5 


2 


4 


0 


10 


1 


1 








*99 


1 


0 


7 


8 


2 


9 


0 


10 


1 


1 








•TUBE GOOD IF READS 2200 












6EU8 


6 


610 


68 


4 


9 


1 


7 


5 


8 


0 


15 


1 


1 








59 


4 


0 


3 


2 


5 


6 


0 


20 


1 


1 


6EV5 


6 


9 


52 




















1 


6EV7 


6 


50 


86 




















1 








86 




















2 


6EW6 


6 


9 


68 




















1 


6EW7 


6 


33 


85 




















1 








99 




















2 


6EX6 


6 


60 


45 




















1 


6EY6 


6 


63 


72 




















1 


6EZ5 


6 


63 


72 




















1 



TUBE 

TYPE 



® © 

| t 

Z co 



H J IS 



6EZ8 


6 


610 


77 


5 


0 


3 


2 


4 


1 


0 


18 


1 


1 








77 


5 


0 


6 


7 


4 


0 


0 


18 


1 


1 








77 


5 


0 


8 


9 


4 


0 


0 


18 


1 


1 


6F5 


6 


610 


‘99 


2 


0 


4 


10 


7 


8 


0 


10 


1 


1 








‘TUBE GOOD 


IF READS 2500 












6F6 


6 


63 


90 




















1 


6F10 


6 


57 


61 




















1 


6F31 


6 


9 


79 




















1 


6F33 


6 


9 


82 




















1 


6F36 


6 


9 


60 




















1 


6F40 


6 


610 


84 


4 


8 


7 


9 


5 


1 


3 


20 


1 


1 


6FE5 


6 


63 


39 




















1 


6FG5 


6 


610 


99 


3 


6 


5 


1 


4 


2 


0 


10 


1 


1 


6FH5 


6 


610 


63 


3 


0 


5 


2 


4 


1 


6 


21 


1 


1 


6FH8 


6 


610 


85 


5 


7 


1 


6 


4 


0 


0 


20 


1 


1 








85 


5 


7 


8 


6 


4 


0 


0 


20 


1 


1 








80 


5 


7 


9 


6 


4 


0 


0 


20 


1 


1 








70 


5 


0 


3 


2 


4 


0 


0 


25 


1 


1 


6FM8 


6 


610 


*99 


4 


0 


9 


8 


5 


7 


0 


10 


1 


1 








60 


4 


6 


0 


0 


5 


1 


0 


0 


3 


1 








60 


4 


2 


0 


0 


5 


3 


0 


0 


3 


1 



6 610 



•TUBE GOOD IF READS 2200 
55 3 0 5 2 4 1 



0 20 1 1 



6DA4-6FQ5 



6FQ5 





1 



TUBE 

TYPE 


& 

i 

X 


Socket 


■— >* 

ABODE 


F 


G 


H 


j 


Test 
Pos. | 


m 


Heater 


Socket 


Sensi- 

tivity 


A 


B 


c 


D 


E 


F 


G 


H 


4 


a 

1-0. 


6FV6 


6 


9 


53 










1 


6J7 


6 


610 


95 


2 


4 


3 


10 


7 


8 


5 


20 


1 


1 


6FV8 


6 


49 


66 










1 


6K6 


6 


63 


93 




















1 








67 










2 


6K7 


6 


610 


99 


2 


4 


3 


10 


7 


8 


5 


15 


1 


1 


6FW8 


6 


50 


58 










1 


6K8 


6 


610 


99 


2 


3 


4 


5 


7 


8 


10 


50 


1 


1 








58 










2 


6L5 


6 


610 


95 


2 


0 


3 


5 


7 


8 


0 


30 


1 


1 


6FY5 


6 


610 


65 3 0 5 2 4 


1 


6 


20 


1 


1 


6L6 


6 


63 


97 




















1 


6G6 


6 


63 


97 










1 


6L7 


6 


610 


99 


2 


3 


4 


10 


7 


8 


5 


57 


1 


1 


6GC5 


6 


26 


25 










1 


6L10 


6 


57 


46 




















1 


6GC6 


6 


60 


55 










1 


6L12 


6 


50 


82 




















1 


6GH8 


6 


36 


68 










1 








82 




















2 








56 










2 


6L41 


6 


610 


62 


4 


6 


1 


8 


5 


7 


3 


20 


1 


1 


6GM6 


6 


9 


63 










1 


6L43 


6 


51 


41 




















1 


6GN8 


6 


38 


35 










1 


6LD12 


6 


22 


92 




















1 








*94 










2 








67 




















2 








•TUBE GOOD IF READS 2000 


















72 




















3 


6GS8 


6 


46 


99 










1 


6N7 


6 


610 


95 


2 


0 


3 


4 


7 


8 


0 


15 


1 


1 








99 










2 








95 


2 


0 


6 


5 


7 


8 


0 


15 


1 


1 


6H6 


6 


610 


65 2 3 0 0 7 


4 


0 


0 


3 


1 


6N8 


6 


610 


95 


4 


1 


6 


2 


5 


3 


9 


30 


1 


1 








65 2 5 0 0 7 


8 


0 


0 


3 


1 








85 


4 


7 


0 


0 


5 


3 


0 


0 


3 


1 


6J4 


6 


610 


55 3 0 7 6 4 


2 


0 


20 


1 


1 








85 


4 


8 


0 


0 


5 


3 


0 


0 


3 


1 


6J5 


6 


63 


99 










1 


6NK7GT 


6 


57 


85 




















1 


6J6 


6 


10 


67 










1 


6P5 


6 


63 


97 




















1 








67 










2 


6P15 


6 


610 


57 


M 

-t 


9 


7 


2 


5 


1 


0 


25 


1 


1 




TUBE 

TYPE 


fa* 

© 

** 

O 

O 

X 


Socket 


Sonsl- 

tlvity 


A 


B 


c 


D 


E 


F 


G 


H 


J 


s s 

ho. 


m 


Heater 


Socket 


Sensi- 

tivity 

> 

03 

O 

D 

PI 


F 


G 


H 


j 


HO. 


6Q7 


6 


610 


99 


2 


0 


3 


10 


7 


~ 


0 


15 


1 


1 


6SD7 


6 


57 


75 










1 








90 


2 


5 


0 


0 


7 


8 


0 


0 


3 


1 


6SF5 


6 


610 


*99 7 0 5 3 8 


2 


0 


10 


1 


1 








90 


2 


4 


0 


0 


7 


8 


0 


0 


3 


1 








•TUBE GOOD IF READS 2000. 












6R7 


6 


610 


87 


2 


0 


3 


10 


7 


8 


0 


15 


1 


1 


6SF7 


6 


610 


99 7 4 6 2 8 


3 


0 


15 


1 


1 








85 


2 


5 


0 


0 


7 


8 


0 


0 


3 


1 








92 7 5 0 0 8 


3 


0 


0 


3 


1 








85 


2 


4 


0 


0 


7 


8 


0 


0 


3 


1 


6SG7 


6 


57 


79 










1 


6R8 


6 


610 


87 


4 


0 


9 


8 


5 


7 


0 


20 


1 


1 


6SH7 


6 


57 


80 










1 








61 


4 


1 


0 


0 


5 


7 


0 


0 


3 


1 


6SJ7 


6 


57 


85 










1 








61 


4 


6 


0 


0 


5 


7 


0 


0 


3 


1 


6SK7 


6 


57 


85 










1 








61 


4 


2 


0 


0 


5 


3 


0 


0 


3 


1 


6SL7 


6 


64 


*85 










1 


6S2 


6 


53 


50 




















1 








*85 










2 


6S4 


6 


26 


62 




















1 








•TUBE GOOD IF READS 1200. 












6S7 


6 


610 


99 


2 


4 


3 


10 


7 


8 


5 


27 


1 


1 


6SN7 


6 


64 


80 










1 


6S8 


6 


610 


*99 


7 


0 


6 


10 


8 


2 


0 


10 


1 


1 








80 










2 








87 


7 


1 


0 


0 


8 


2 


0 


0 


3 


1 


6SQ7 


6 


58 


98 










1 








87 


7 


4 


0 


0 


8 


2 


0 


0 


3 


1 








94 










2 








92 


7 


3 


0 


0 


8 


5 


0 


0 


3 


1 








94 










3 








‘TUBE GOOD 


IF READS 


1800 












6SR7 


6 


58 


87 










1 


6SA7 


6 


56 


97 




















1 








93 










2 


6SB7Y 


6 


56 


93 




















1 








93 










3 


6SC7 


6 


610 


*99 


7 


0 


2 


3 


8 


6 


0 


10 


1 


1 


6SS7 


6 


57 


90 










1 


6FV6-6SS7 


*99 7 0 5 4 8 

•TUBE GOOD IF READS 2000. 


6 


0 


10 


1 


1 


i 



16 



17 



TUBE 

TYPE 


Heater 


Socket 


Sensi- 

tivity 


A 


B 


c 


D 


E 


F 


G 


H 


j 


Test 

Pos. 


m 


Heater 


Socket 


Sensi- 

tivity 


A 


B 


c 


D 


E 


F 


G 


H 


j 


88 

l-O. 


6ST7 


6 


58 


92 




















1 


6V8 


6 


610 


99 


4 


0 


1 


6 


5 


3 


0 


11 


1 


1 








90 




















2 








60 


4 


2 


0 


0 


5 


3 


0 


0 


3 


1 








90 




















3 








85 


4 


9 


0 


0 


5 


3 


0 


0 


3 


1 


6SU7 


6 


64 


*87 




















1 








60 


4 


7 


0 


0 


5 


8 


0 


0 


3 


1 








*87 




















2 


6W4 


6 


44 


13 




















1 








*TUBE GOOD IF IT READS 1200. 










6W6 


6 


63 


54 




















1 


6SV7 


6 


610 


82 


7 


4 


6 


2 


8 


3 


0 


15 


1 


1 


6W7 


6 


610 


95 


2 


4 


3 


10 


7 


8 


5 


20 


1 


1 








68 


7 


5 


0 


0 


8 


3 


0 


0 


3 


1 


6X4 


6 


17 


22 




















1 


6T4 


6 


7 


80 




















1 








22 




















2 


6T8 


6 


22 


92 




















1 


6X5 


6 


59 


20 




















1 








67 




















2 








20 




















2 








72 




















3 


6X6 


6 


610 


65 


2 


3 


0 


0 


7 


4 


0 


0 


3 


1 


6U4 


6 


44 


14 




















1 








65 


2 


5 


0 


0 


7 


8 


0 


0 


3 


1 


6U6 


6 


63 


55 




















1 


6X8 


6 


38 


76 




















1 


6U8 


6 


36 


76 




















1 








75 




















2 








56 




















2 


6Y6 


6 


63 


50 




















1 


6V3 


6 


45 


13 




















1 


6Z31 


6 


17 


22 




















1 


6V4 


6 


610 


17 


4 


1 


0 


0 


5 


3 


0 


0 


2 


1 








22 




















2 








17 


4 


7 


0 


0 


5 


3 


0 


0 


2 


1 


6ZY5 


6 


59 


21 




















1 


6V6 


6 


63 


84 




















1 








21 




















2 






























7A4 


6 


68 


76 




















1 




7A5 


6 


68 


52 




















1 





TUBE 

TYPE 


Heater 


8ockot 


!= 


A 


B 


c 


D 


E 


F 


G 


H 


j 


a 

hd 


m 


Hoator 


8ockot 


~ * 

§£ A 

COw 


B 


c 


D 


E 


F 


G 


H 


J 


88 

l-d 


7A6 


6 


610 


68 


1 


3 


0 


0 


8 


2 


0 


0 


H 




7B7 


6 


68 


90 


















1 








68 


1 


6 


0 


0 


8 


7 


0 


0 






7B8 


6 


610 


99 ] 


L 2 


5 


4 


8 


7 


3 


77 


1 


1 


7A7 


6 


68 


90 






















7C4 


6 


610 


70 ] 


L 4 


0 


0 


8 


7 


0 


0 


3 


1 


7A8 


6 


610 


99 


1 


3 


5 


4 


8 


7 


0 


85 






7C5 


6 


68 


65 


















1 


7AD7 


6 


610 


70 


1 


3 


2 


6 


8 


7 


4 


25 






7C6 


6 


610 


*99 1 


L 0 


2 


3 


8 


7 


0 


6 


1 


1 


7AF7 


6 


69 


78 




















n 








95 1 5 


0 


0 


8 


7 


0 


0 


3 


1 








78 




















mt 








95 1 6 


0 


0 


8 


7 


0 


0 


3 


1 


7AG7 


6 


68 


97 




















H 








‘TUBE GOOD IF READS 1200. 












7AH7 


6 


68 


97 




















if 


7C7 


6 


68 


89 


















1 


7AJ7 


6 


68 


89 




















■1 


7DJ8 


7 


50 


57 


















1 


7AK7 


6 


68 


58 




























57 


















2 


7AN7 


7 


610 


66 


4 


0 


3 


2 


5 


1 


0 


35 






7E5 


6 


610 


85 2 


> 0 


3 


1 


8 


4 


0 


25 


1 


1 








66 


4 


0 


9 


6 


5 


8 


0 


35 






7E6 


6 


610 


94 1 


L 0 


2 


3 


8 


7 


0 


25 


1 


1 


7AU7 


7 


50 


90 




























85 1 5 


0 


0 


8 


7 


0 


0 


3 


1 








90 




















mm 








85 1 6 


0 


0 


8 


7 


0 


0 


3 


1 


7B4 


6 


w 


*99 


1 


0 


2 


6 


8 


7 


0 


10 






111 


6 


610 


99 1 5 


2 


6 


8 


7 


0 


25 


1 


1 








‘TUBE GOOD IF READS 2000. 


















95 1 3 


0 


0 


8 


7 


0 


0 


3 


1 


7B5 


6 


68 


87 




























95 1 4 


0 


0 


8 


7 


0 


0 


3 


1 


7B6 


6 


610 


*99 


1 


0 


2 


3 


8 


7 


0 


10 






7EY6 


7 


63 


72 


















1 








90 


1 


5 


0 


0 


8 


7 


0 


0 


3 




































90 


1 


6 


0 


0 


8 


7 


0 


0 
































6ST7- 


7EY6 


‘TUBE GOOD IF READS 2200. 










■ 





18 





T » 



TUBE 

TYPE 


Heater 


Socket 


© > 


A 


B 


c 


D 


E 


F 


G 


H 


j 


1 £ 

HO- 


m 


Heater 


Socket 


s| 


A 


B 


c 


D 


E 


F 


G 


H 


J 


ti 

1-0. 


7F7 


6 


69 


*84 




















1 


7X6 


6 


610 


13 


1 


3 


0 


0 


8 


2 


0 


0 


2 


1 








*84 




















2 








13 


1 


6 


0 


0 


8 


7 


0 


0 


2 


1 








*TUBE GOOD IF READS 1200. 












7X7 


6 


610 


*99 


1 


0 


2 


3 


8 


4 


0 


10 


1 


1 


7F8 


6 


610 


70 


2 


0 


3 


1 


7 


4 


0 


15 


l 


1 








61 


1 


5 


0 


0 


8 


4 


0 


0 


3 


1 








70 


2 


0 


6 


8 


7 


5 


0 


15 


i 


1 








61 


1 


6 


0 


0 


8 


7 


0 


0 


3 


1 


767 


6 


610 


75 


1 


3 


2 


6 


8 


7 


4 


25 


l 


1 








*TUBE GOOD IF READS 1500. 












7H7 


6 


68 


80 




















1 


7Y4 


6 


610 


20 


1 


3 


0 


0 


8 


7 


0 


0 


2 


1 


7J7 


6 


610 


65 


1 


6 


0 


0 


8 


7 


2 


0 


3 


1 








20 


1 


6 


0 


0 


8 


7 


0 


0 


2 


1 








70 


1 


4 


0 


0 


8 


7 


3 


0 


3 


1 


7Z4 


6 


610 


25 


1 


3 


0 


0 


8 


7 


0 


0 


2 


1 


7K7 


6 


610 


99 


1 


0 


3 


4 


8 


2 


0 


11 


1 


1 








25 


1 


6 


0 


0 


8 


7 


0 


0 


2 


1 








92 


1 


5 


0 


0 


8 


7 


0 


0 


3 


1 


8A8 


9 


36 


65 




















1 








92 


1 


6 


0 


0 


8 


7 


0 


0 


3 


1 








56 




















2 


111 


6 


610 


85 


1 


3 


2 


6 


8 


7 


4 


25 


1 


1 


8AU8 


8 


38 


60 




















1 


7N7 


6 


69 


77 




















1 








88 




















2 








77 




















2 


8AW8 


8 


38 


56 




















1 


7Q7 


— T 


610 


99 


1 


2 


3 


4 


8 


7 


5 


72 


1 


1 








90 




















2 


7R7 


6 


610 


95 


1 


5 


2 


6 


8 


7 


0 


25 


1 


1 


8BA8 


8 


38 


55 




















1 








95 


1 


3 


0 


0 


8 


7 


0 


0 


3 


1 








82 




















2 








90 


1 


4 


0 


0 


8 


7 


0 


0 


3 


1 


8BH8 


8 


38 


62 




















1 


7S7 


6 


610 


68 


1 


6 


0 


0 


8 


7 


2 


0 


3 


1 








76 




















2 








72 


i 


4 


0 


0 


8 


-7 


3 


A 


3 


1 


S8N8 


8 


610 


99 


4 


0 


7 


8 


5 


9 


0 


21 


1 


1 


-r- 




63 






























61 


4 


1 


0 


0 


5 


2 


0 


0 


3 


1 


~i*r 


6 




"2 


* 


3 


2 


$ 


c 


c 




2 : 


i 

i 










5 1 


» 


5 


o 


n 


5 


3 


•3 


0 


3 


1 




TUBE 

TYPE 


% 

1 

X 


Sockot 


SonsI- 

tlvlty 


A 


B 


c 


D 


E 


F 


G 


H 


j 


I s 

hi 


m 


Heater 


Socket 


■5* 

©» A B C D E F Q 

cc“ 


H J 


© © 

HQ. 


8BQ5 


8 


610 


57 


4 


9 


7 


2 


5 


1 


0 


25 


1 


1 


8CY7 


8 


610 


65 4 0 1 3 5 9 0 


99 1 


I 


8BQ7 


8 


50 


70 




















1 








*99 4 0 6 7 5 8 0 


15 1 


1 






70 




















2 








•TUBE GOOD IF READS 2600. 






8CG7 


8 


50 


89 




















1 


8DE7 


8 


33 


88 




1 








89 




















2 








95 




2 


8CH8 


8 


610 


58 


4 


3 


2 


7 


5 


6 


0 


15 


1 


1 


8EB8 


8 


38 


37 




1 








75 


4 


0 


9 


8 


5 


1 


0 


30 


1 


1 








99 




2 


8CM7 


8 


20 


85 




















1 


8EM5 


8 


26 


53 




1 








99 




















2 


SGNS 


8 


38 


35 




1 


8CN7 


8 


35 


97 




















1 








*94 




2 








68 




















2 








•TUBE GOOD IF READS 2000. 












69 




















3 


8SN7 


8 


64 


80 




1 


8CS7 


8 


52 


77 




















1 








80 




2 








99 




















2 


9A8 


9 


36 


65 




1 


8CW5 


8 


610 


60 


4 


9 


7 


2 


5 


3 


0 


50 


1 


1 








56 




2 


8CU8 


8 


610 


60 


4 


3 


2 


7 


5 


6 


1 


15 


1 


1 


9AK8 


9 


22 


92 




1 








65 


4 


0 


9 


8 


5 


1 


0 


25 


1 


1 








67 




2 


8CX8 


8 


38 


47 




















1 








72 




3 








82 




















2 


9AQ8 


9 


50 


82 




1 




































82 




2 






























9AU7 


9 


50 


90 




1 


7F7-9AU7 








90 




2 



20 



21 



m 


Heater 


Socket 


Sensi- 

tivity 


A 


B 


c 


D 


E 


F 


G 


H J 


Test 

Pos. 




Heater 


Socket 


Sensi- 

tivity 


A 


B 


c 


D 


E 


F 


G 


H J 


i a 

£cl 


9BR7 


9 


34 


67 


















1 


10/E/349 


6 


63 


84 


















1 








67 


















2 


10/E/558 


6 


610 


99 


2 


4 


3 


10 


7 


8 


5 


15 ; 


1 1 








67 


















3 


10/E/11448 6 


63 


99 


















1 


9BR8 


9 


49 


78 


















1 


10/E/l 1533 6 


63 


67 


















1 








71 


















2 


10/E/11581 6 


610 


*99 


2 


0 


4 


10 


7 


8 


0 


10 


1 1 


9CL8 


9 


49 


72 


















1 








‘TUBE GOOD IF READS 2500. 
















63 


















2 


10EB8 


10 


38 


37 


















1 


9J6 


9 


10 


67 


















1 








99 


















2 








67 


















2 


10EG7 


10 


610 


62 


7 


0 


2 


1 


8 


3 


0 


99 : 


1 1 


9U8 


9 


36 


76 


















1 








92 


7 


0 


5 


4 


8 


6 


0 


40 


1 1 








56 


















2 


10EW7 


10 


33 


85 


















1 


9X8 


9 


38 


76 


















1 








99 


















2 








75 


















2 


11C5 


12 


12 


58 


















1 


10BQ5 


10 


610 


57 


4 


9 


7 


2 


5 


1 


0 


25 1 


1 


11CY7 


12 


610 


65 


4 


0 


1 


3 


5 


9 


0 


99 


1 1 


10C8 


10 


40 


60 


















1 








*99 


4 


0 


6 


7 


5 


8 


0 


15 : 


1 1 








73 


















2 








‘TUBE GOOD IF READS 2600. 










10D2 


19 


11 


68 


















2 


12A4 


12 


610 


51 


4 


0 


9 


2 


5 


1 


0 


30 : 


1 1 








68 


















3 


12A6 


12 


63 


94 


















1 


10DE7 


10 


33 


88 


















1 


12A8 


12 


610 


*99 


2 


4 


3 


10 


7 


8 


1 


20 : 


i 1 








95 


















2 








•TUBE GOOD IF READS 3000. 










ICDR" 


10 


6io 


65 


<-» 


0 


1 


2 


5 


9 


0 


99 1 


1 


12AB5 


12 


26 


68 


















1 








93 


4 




r 

** 




5 


8 


0 


13 1 


1 


12AC6 


12 


610 


63 


3 


1 


0 


0 


4 


7 


5 


o : 


3 1 


II £ 3 ’.2 




£3 


55 


















1 


12AD6 


12 


610 


60 


3 


1 


0 


5 


4 


2 


6 


o : 


3 1 




TUBE | I is -a. 

TYPE || |5 ABCDEFQHJ fi 


tube | 2 is 

TYPE | J J>ABCDEFGHJ.o 


12AD7 12 50 91 1 

91 2 

12AE6 12 610 67 3100427031 

86 3500420031 

86 3 6 0 0 4 2 0 0 3 1 


12AT7 12 50 86 1 

86 2 
12AU5 12 62 81 1 

12AU6 12 9 83 1 

12AU7 12 50 90 1 


12AE7 12 610 62 4200531031 

62 4700586031 

12AF3 12 45 13 1 

12AF6 12 610 62 3 1 0 0 4 7 5 0 3 1 

12AG6 12 610 62 3 1 0 0 4 2 5 0 3 1 


90 2 

124, '5 12 62 70 1 

12AV6 12 19 92 1 

91 2 

91 3 


12AJ6 12 610 63 3100427031 

91 3500420031 

91 3600420031 

12AL5 12 11 68 2 

68 3 


12AV7 12 50 73 1 

73 ? 

12AW6 12 9 80 1 

12AW8 12 38 56 1 

90 2 


12AL8 12 610 61 4300576031 

67 4800591031 

12AQ5 12 8 82 1 

12AS5 12 12 57 } 

12AT6 12 19 92 1 

93 2 


12AX4 12 44 15 1 

12AX7 12 50 *91 1 

*91 2 

‘TUBE GOOD IF READS 1200. 

12AY7 12 50 97 1 

97 2 


9BR7-12AZ7 93 3 


12AZ7 12 50 84 1 

84 2 

22 








TUBE 

TYPE 


Heater 


Socket 


■5$ 


A B 


c 


D E F G 


H J 


Test 

Pos. 


m 


Heater 


Socket 


Sensi- 

tivity 


A 


B 


c 


D 


E 


F 


Q 


H 


J 


Test 

Pos. 


12B4 


12 


21 


78 










1 


12BR7 


12 


34 


67 




















1 


12B7 


12 


68 


90 










1 








67 




















2 


12BA6 


12 


9 


79 










1 








67 




















3 


12BA7 


12 


610 


99 


4 1 


9 


2 5 3 6 


45 1 


1 


12BT6 


12 


19 


92 




















1 


12BC32 


12 


19 


92 










1 








93 




















2 








91 










2 








93 




















3 








91 










3 


12BU6 


12 


19 


92 




















1 


12BD6 


12 


9 


86 










1 








91 




















2 


12BE6 


12 


9 


94 










1 








91 




















3 


12BF6 


12 


19 


92 










1 


12BV7 


12 


37 


46 




















1 








91 










2 


12BW4 


12 


610 


25 


4 


7 


0 


0 


5 


9 


0 


0 


2 


1 








91 










3 








25 


4 


1 


0 


0 


5 


9 


0 


0 


2 


1 


12BH7 


12 


50 


77 










1 


12BX7 


12 


64 


55 




















1 








77 










2 








55 




















2 


12BK5 


12 


23 


57 










1 


12BY7 


12 


37 


47 




















1 


12BK6 


12 


19 


90 










1 


12BZ6 


12 


9 


68 




















1 








85 










2 


12BZ7 


12 


50 


97 




















1 








85 










3 








97 




















2 


12BL6 


12 


610 


62 


3 1 


0 


0 4 7 5 


0 3 


1 


12C5 


12 


12 


55 




















1 


12BN6 


12 


18 


95 










1 


12C8 


12 


610 


*99 


2 


6 


3 


10 


7 


8 


0 


17 


1 


1 


12BQ6 


12 


61 


77 










1 








88 


2 


4 


0 


0 


7 


8 


0 


0 


3 


1 


























88 


2 


5 


0 


0 


7 


8 


0 


0 


3 


1 


























*TUBE GOOD IF READS 2600. 














TUBE 


i- 

6 


























m 


L. 

c 


© 

-X 






















«-» ^ 


TYPE 


2 

i 


V 

£ 


is 


A 


B 


c 


D 


E 


F 


Q 


H 


j 


l| 

HO- 


■a 


% 

x 


8 

09 


e > 
CO? 


A 


B 


c 


D 


E 


F 


G 


H 


J 


% o 

HO* 


12C8Y 


12 


610 


99 


2 


6 


3 


10 


7 


8 


0 


17 


1 


1 


12DF7 


12 


50 


*91 




















1 








88 


2 


4 


0 


0 


7 


8 


0 


0 


3 


1 








*91 




















2 








88 


2 


5 


0 


0 


7 


8 


0 


0 


3 


1 








•TUBE GOOD 


IF READS 1200. 












12CA5 


12 


12 


63 




















1 


12DK7 


12 


610 


62 


4 


1 


0 


0 


5 


2 


7 


0 


1 


1 


12CM6 


12 


26 


65 




















1 








82 


4 


9 


0 


0 


5 


2 


0 


0 


3 


1 


12CN5 


12 


610 


61 


3 


2 


0 


0 


4 


1 


6 


0 


3 


A 








82 


4 


6 


0 


0 


5 


2 


0 


0 


3 


1 


12CR6 


12 


610 


99 


3 


6 


5 


7 


4 


1 


0 


25 


1 


1 


12DL8 


12 


610 


62 


4 


5 


0 


0 


5 


2 


6 


0 


3 


1 








85 


3 


2 


0 


0 


4 


1 


0 


0 


3 


1 








88 


4 


1 


0 


0 


5 


8 


0 


0 


3 


1 


12CS6 


12 


9 


94 




















1 








88 


4 


9 


0 


0 


5 


8 


0 


0 


3 


1 


12CT8 


12 


40 


60 




















1 


12DN6 


12 


60 


55 




















1 








70 




















2 


12DQ6 


12 


61 


74 




















1 


12CU5 


12 


12 


54 




















1 


12DQ7 


12 


37 


37 




















1 


12CU6 


12 


61 


77 




















1 


12DS7 


12 


610 


62 


4 


3 


0 


0 


5 


8 


6 


0 


3 


1 


12CX6 


12 


610 


60 


3 


1 


0 


0 


4 


7 


5 


0 


3 


1 








90 


4 


1 


0 


0 


5 


8 


0 


0 


3 


1 


12D4 


12 


44 


13 




















1 








90 


4 


9 


0 


0 


5 


8 


0 


0 


3 


1 


12DE8 


12 


610 


62 


4 


1 


0 


0 


5 


9 


6 


0 


3 


1 


12DT5 


12 


26 


45 




















1 








62 


4 


3 


0 


0 


5 


2 


0 


0 


3 


1 


12DT7 


12 


50 


*91 




















1 


12DB5 


12 


26 


40 




















1 








*91 




















2 


12DF5 


12 


610 


26 


4 


1 


0 


0 


5 


3 


0 


0 


2 


1 








*TUBE GOOD IF READS 1200. 


















26 


4 


6 


0 


0 


5 


8 


0 


0 


2 


1 


12DT8 


12 


50 


83 




















1 




































83 




















2 


12B4 — 12DT8 





24 




C D E F Q 



BE 

D E 



"m g 
O o 

hO- 



TUBE 

TYPE 



S 



(25 



J II 



12DU7 


12 


610 


60 


4 


1 


0 


0 


5 


2 


6 


0 


3 


1 


12ED5 


12 


12 


61 




















1 








99 


4 


9 


0 


0 


5 


2 


0 


0 


3 


1 


12EG6 


12 


610 


61 


3 


1 


0 


0 


4 


2 


5 


0 


3 


1 








99 


4 


7 


0 


0 


5 


2 


0 


0 


3 


1 


12EH5 


12 


12 


58 




















1 


12DV7 


12 


610 


68 


4 


7 


0 


0 


5 


8 


6 


0 


3 


1 


12EK6 


12 


610 


62 


3 


1 


0 


0 


4 


7 


5 


0 


3 


1 








99 


4 


2 


0 


0 


5 


1 


0 


0 


3 


1 


12EL6 


12 


610 


64 


3 


1 


0 


0 


4 


7 


2 


0 


3 


1 








99 


4 


3 


0 


0 


5 


1 


0 


0 


3 


1 








91 


3 


5 


0 


0 


4 


7 


0 


0 


3 


1 


12DV8 


12 


610 


62 


4 


3 


0 


0 


5 


2 


6 


0 


3 


1 








91 


3 


6 


0 


0 


4 


7 


0 


0 


3 


1 








90 


4 


1 


0 


0 


5 


8 


0 


0 


3 


1 


12EM6 


12 


610 


63 


4 


1 


0 


0 


5 


2 


6 


0 


3 


1 








90 


4 


9 


0 


0 


5 


8 


0 


0 


3 


1 








90 


4 


9 


0 


0 


5 


2 


0 


0 


3 


1 


12DW5 


12 


26 


25 




















1 


12EN6 


12 


63 


51 




















1 


12DW7 


12 


50 


90 




















1 


12EZ6 


12 


610 


62 


3 


1 


0 


0 


4 


7 


5 


0 


3 


1 








*85 




















2 


12F5 


12 


610 


*99 


2 


0 


4 


10 


7 


8 


0 


10 


1 


1 








*TUBE GOOD IF READS 1200. 


















*TUBE GOOD IF READS 2500. 












12DW8 


12 


610 


62 


4 


2 


0 


0 


5 


3 


1 


0 


3 


1 


12 F8 


12 


610 


64 


4 


8 


0 


0 


5 


7 


3 


0 


3 


1 








62 


4 


7 


0 


0 


5 


8 


6 


0 


3 


1 








84 


4 


1 


0 


0 


5 


7 


0 


0 


3 


1 








66 


4 


9 


0 


0 


5 


8 


0 


0 


3 


1 








84 


4 


6 


0 


0 


5 


7 


0 


0 


3 


1 


12DY8 


12 


610 


60 


4 


1 


0 


0 


5 


2 


6 


0 


3 


1 


12F31 


12 


9 


79 




















1 








62 


4 


9 


0 


0 


5 


7 


8 


0 


3 


1 


12FK6 


12 


610 


64 


3 


1 


0 


0 


4 


2 


7 


0 


3 


1 


12DZ6 


12 


610 


62 


3 


1 


0 


0 


4 


7 


5 


0 


3 


1 








85 


3 


5 


0 


0 


4 


2 


0 


0 


3 


1 


12E5 


12 


63 


97 




















1 








85 


3 


6 


0 


0 


4 


2 


0 


0 


3 


1 


12EA6 


12 


610 


62 


3 


1 


0 


0 


4 


7 


5 


0 


3 


1 


12FV6 


12 


610 


62 


3 


1 


0 


0 


4 


2 


7 


0 


3 


1 


12EC8 


12 


610 


60 


A 


9 


0 


c 


5 


8 


6 


c 


3 


1 








Qn 


3 


5 


0 


0 


4 


2 


0 


0 


3 


1 








60 


4 


1 


0 


0 


5 


3 


2 


c 


3 


1 








9: 


3 


0 


0 


n 


4 


2 


0 


r\ 

'yJ 


3 


i 




TUBE | 1 is 

type ± o £>abcdefghj©c 

1,1 X (J1 00 •-* ' 


TUBE | 2 *5$ s* 

TYPE © § §>ABCDEFGHJ®o 


12FQ8 12 610 65 4 2 0 0 5 9 I 0 3 T 

65 4200593031 

65 4700596031 

65 4700598031 

12FR8 12 610 61 4 3 0 0 5 7 0 0 3 1 


12K5 12 610 62 3 5 0 0 4 1 7 0 3 1 

12K7 12 610 99 2 4 3 10 7 8 5 15 1 1 

12K8 12 610 99 2 3 4 5 7 8 10 50 1 1 

12L6 12 63 55 } 

12NK7GT 12 64 80 1 


*60 4100528031 

*90 4800520031 

•NORMALLY SHOWS SHORT ON TESTS 2 & 3. 

12FX8 12 610 60 4 2 0 0 5 7 3 0 3 1 

63 4600580031 


80 2 
12Q7 12 610 99 2 0 3 10 7 8 0 15 1 1 

90 2 5 0 0 7 8 0 0 3 1 

90 2400780031 

12R5 12 12 53 1 


12G4 12 5 75 1 

12GA6 12 610 62 3100426031 

12GC6 12 60 55 } 

12H4 12 5 75 1 

12H6 12 610 65 2 3 0 0 7 4 0 0 3 1 


12S8 12 610 *99 7 0 6 10 8 2 0 10 1 1 

87 7100820031 

87 7400820031 

92 7300850031 

’TUBE GOOD IF READS 1800. 


65 2 5 0 0 7 8 0 0 3 1 

12J5 12 63 99 } 

12J7 12 610 95 2 4 3 10 7 8 5 20 1 1 

12J8 12 610 62 4100526031 

62 4800570031 

62 4900570031 


12SA7 12 56 97 , | 

12SC7 12 610 *99 7 0 2 3 8 6 0 10 1 1 

*99 7 0 5 4 8 6 0 10 1 1 

•TUBE GOOD IF READS 2000. 

12SF5 12 610 *99 7 0 5 3 8 2 0 10 1 1 

•TUBE GOOD IF READS 2000. 


12DU7-12SF7 


12SF7 12 610 99 7 4 6 2 8 3 0 15 1 1 

92 7500830031 


— — 26 




27 



TYPE 

TYPE 


Heater 


Socket 


•s* 

©> A B C D E F G 


z 

C_ 

Test 

Pas. 


TUBE 

TYPE 


H eater 


Socket 


it 
© > 


A 


B 


c 


D 


E 


F 


G 


H 


J 


£ 8 


12SG7 


12 


57 


79 


1 


12U7 


12 


610 


64 


4 


2 


0 


0 


5 


3 


1 


0 


3 


1 


12SH7 


12 


57 


80 


1 








64 


4 


7 


0 


0 


5 


8 


6 


0 


3 


1 


12SJ7 


12 


57 


85 


1 


12V6 


12 


63 


79 




















1 


12SK7 


12 


57 


85 


1 


12W6 


12 


63 


54 




















1 


12SL7 


12 


64 


*87 


1 


12X4 


12 


17 


22 




















1 








*87 


2 








22 




















2 








‘TUBE GOOD IF READS 1200. 




13D1 


25 


64 


80 




















1 


12SN7 


12 


64 


80 


1 








80 




















2 








80 


2 


13DE7 


12 


33 


88 




















1 


12SQ7 


12 


58 


98 


1 








95 




















2 








94 


2 


13DR7 


12 


610 


65 


4 


0 


1 


2 


5 


9 


0 


99 


1 


1 








94 


3 








99 


4 


0 


6 


7 


5 


8 


0 


13 


1 


1 


12SR7 


12 


58 


87 


1 


13EM7 


12 


610 


66 


7 


0 


2 


1 


8 


3 


0 


99 


1 


1 








93 


2 








99 


7 


0 


5 


4 


8 


6 


0 


10 


1 


1 








93 


3 


13SJ7 


12 


57 


85 




















1 


12SS7 


12 


57 


90 


1 


14A4 


12 


68 


76 




















1 


12SW7 


12 


58 


86 


1 


14A7 


12 


68 


90 




















1 








93 


2 


14AF7 


12 


69 


78 




















1 








93 


3 








78 




















2 


12SX7 


12 


64 


79 


1 


14B6 


12 


610 


*99 


1 


0 


2 


3 


8 


7 


0 


10 


1 


1 








79 


2 








90 


1 


5 


0 


0 


8 


7 


0 


0 


3 


1 


12SY7 


12 


56 


95 


1 








90 


1 


6 


0 


0 


8 


/ 


0 


u 


3 


1 


















♦fjor 


GOOD 1 


F READS 2 290. 




___ 




___ 






TUBE 

TYPE 


Heater 


Socket 


Sonsl- 

tlvlty 


A 


B 


c 


D 


E 


F 


G 


H 


j 




m 


Heater 


«-» 

c 

JC 

2 

CO 


Sensi- 

tivity 


A 


B 


c 


p 


E 


F 


Q 


H 


j 


o o 

l-O. 


14C5 


IT 


68 


65 




















T 


14N7 


12 


69 


77 




















1 


14C7 


12 


610 


87 


1 


3 


2 


6 


8 


7 


4 


15 


1 


1 








77 










8 


7 




72 


1 


2 


14E6 


12 


610 


94 


1 


0 


2 


3 


8 


7 


0 


25 


1 


1 


14Q7 


12 


610 


99 


1 


2 


3 


4 


5 


1 


85 


1 


5 


0 


0 


8 


7 


0 


0 


3 


1 


14R7 


12 


610 


95 


1 


5 


2 


6 


8 


7 


0 


25 


1 


1 








85 


1 


6 


0 


0 


8 


7 


0 


0 


3 


1 








95 


1 


3 


0 


0 


8 


7 


0 


25 


3 


1 


14E7 


T2 


610 


99 


1 


5 


2 


6 


8 


7 


0 


25 


1 


1 








90 


1 


4 


U 


0 


8 


/ 


0 


U 


3 


1 


95 


1 


3 


0 


0 


8 


7 


0 


0 


3 


1 


14S7 


12 


610 


87 


1 


6 


0 


0 


8 


7 


2 


0 


3 


1 








95 


1 


4 


0 


0 


8 


7 


0 


0 


3 


1 








72 


1 


4 


0 


0 


8 


7 


3 


0 


3 


1 


14F7 


12 


69 


*84 


















1 


14V7 


12 


68 


73 






2 




8 


5 


7 


20 


1 


1 


*84 




















2 


14W7 


12 


610 


72 


1 


3 


6 


1 








•TUBE GOOD IF READS 1200. 












14X7 


12 


610 


99 


1 


0 


2 


3 


8 


4 


0 


10 


1 


1 


14F8 


12 


610 


70 


2 


0 


3 


1 


7 


4 


0 


15 


1 


1 








61 


I 


5 


0 


0 


8 


4 


0 


0 


3 


1 


70 


2 


0 


6 


8 


7 


5 


0 


15 


1 


1 








61 


1 


6 


0 


0 


8 


7 


0 


0 


3 


1 


14GT8 


14 


610 


*99 


4 


0 


9 


8 


5 


7 


0 


13 


1 


1 


14Y4 


12 


610 


20 


1 


3 


0 


0 


8 


7 


0 


0 


2 


1 


62 


4 


2 


0 


0 


5 


3 


0 


0 


3 


1 








20 


1 


6 


0 


0 


8 


7 


0 


0 


2 


1 








62 


4 


6 


0 


0 


5 


1 


0 


0 


3 


1 


15A8 


15 


610 


70 


2 


5 


10 


4 


i 


6 


0 


55 


1 


1 








•TUBE GOOD IF READS 2200. 


















80 


2 


0 


8 


3 


7 


1 


0 


20 


1 


1 


14H7 


12 


68 


80 




















1 


15EW6 


15 


9 


68 




7 












30 


1 


1 


14J7 


12 


610 


65 


1 


6 


0 


0 


8 


7 


2 


0 


3 


1 


16A8 


16 


610 


65 


4 


6 


3 


5 


2 


0 


1 


70 


1 


4 


0 


0 


8 


7 


3 


0 


3 


1 








95 


4 


0 


9 


1 


5 


8 


0 


15 


1 


1 
























16CL8 


16 


49 


72 




















1 


12SG7— I7AV5 


17AV5 


17 


62 


63 

70 




















2 

1 



28 



TUBE 

TYPE 


Heater 


Socket 


Sensi- 

tivity 

> 


B 


C D E 


17AX4 


17 


44 


15 






17BQ6 


17 


61 


77 






17C5 


17 


12 


55 






17CA5 


17 


12 


62 






17CU5 


17 


12 


54 






17D4 


17 


44 


13 






17DE4 


17 


44 


12 






17DQ6 


17 


61 


74 






17EW8 


17 


50 


73 






17H3 


17 


45 


16 






17L6 


17 


63 


55 






17R5 


17 


12 


53 






18A5 


18 


62 


80 






18AK5 


18 


9 


68 






18AQ5 


18 


8 


82 






18C51 


18 


610 


63 1 


0 


4 3 ! 








63 1 


0 


6 7 1 


18FW6 


18 


9 


79 






18FX6 


18 


9 


93 






18FY6 


18 


19 


84 












92 







F G H J 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 5 20 1 1 

8 5 20 1 1 

1 
1 
1 
2 





O 

+-» 

8 

X 


Socket 


Sensi- 

tivity 


A 


B 


c 


D 


E 


F 


Q 


H 


j 


Test 

Pot. 


18J6 


18 


10 


62 




















1 








62 




















2 


19AQ5 


19 


8 


82 




















1 


19AU4 


19 


44 


13 




















1 


19BG6 


19 


60 


71 




















1 


19C8 


19 


22 


93 




















1 








68 




















2 








73 




















3 


19CL8-A 


19 


49 


73 




















1 








69 




















2 


19DE7 


19 


33 


88 




















1 








95 




















2 


19EA8 


19 


36 


72 




















1 








57 




















2 


19DN6 


19 


60 


55 




















1 


19EZ8 


19 


610 


77 


5 


0 


3 


2 


4 


1 


0 


18 


1 


1 








77 


5 


0 


6 


7 


4 


0 


0 


18 


1 


1 








77 


5 


0 


8 


9 


4 


0 


0 


18 


1 


1 


19J6 


19 


10 


62 




















1 








62 




















2 


19T8 


19 


22 


88 




















1 




TUBE 

TYPE 


Hooter 


Sockot 


Sensi- 

tivity 


A 


B 


c 


D 


E 


F 


G 


H 


j 


SB SB 

o c 

Q.h 




© 

1 

X 


8ockot 


— >» 
e * 

« w 


A 


B 


c 


D 


E 


F 


G 


H 


J 


Is 

hi 


19V8 


19 


610 


99 


4 


0 


1 


6 


5 


3 


0 


11 


1 


1 


25CD6 


25 


60 


53 




















1 








60 


4 


2 


0 


0 


5 


3 


0 


0 


3 


1 


25CU6 


25 


61 


67 




















1 








85 


4 


9 


0 


0 


5 


3 


0 


0 


3 


1 


25D4 


25 


4 A 


13 




















1 








60 


4 


7 


0 


0 


5 


8 


0 


r, 

U 


3 


1 


25DN6 


25 


60 


55 




















1 


19X8 


19 


38 


76 




















1 


25DQ6 


25 


61 


74 




















1 








75 




















2 


25DT5 


25 


26 


45 




















1 


20D1 


9 


11 


68 




















2 


25EC6 


25 


60 


55 




















1 








68 




















3 


25EH5 


25 


12 


58 




















1 


21A6 


19 


610 


78 


4 


8 


10 


2 


5 


3 


6 


99 


i 




25F5 


25 


12 


55 




















1 


21EX6 


22 


60 


45 




















1 


2516 


25 


63 


55 




















1 


22DE4 


22 


44 


12 




















1 


25SN7 


25 


64 


80 




















1 


25A6 


25 


63 


80 




















1 








80 




















2 


25AU4 


25 


44 


13 




















1 


25U4 


25 


44 


14 




















1 


25AV5 


25 


62 


70 




















1 


25W4 


25 


44 


13 




















1 


25AX4 


25 


44 


15 




















1 


25W6 


25 


63 


54 




















1 


25B6 


25 


610 


82 


2 


4 


3 


5 


7 


8 


0 


99 


l 


1 


25Z6 


25 


610 


13 


2 


3 


0 


0 


7 


4 


0 


0 


2 


1 


25BK5 


25 


23 


57 




















1 








13 


2 


5 


0 


0 


7 


8 


0 


0 


2 


1 


25BQ6 


25 


61 


77 




















1 


26BK6 


25 


19 


90 




















1 


25C5 


25 


12 


55 




















1 








85 




















2 


25C6 


25 


63 


56 




















1 








85 




















3 


25CA5 


25 


12 


62 




















1 


26C6 


25 


19 


92 




















1 



17AX4-26C6 







31 



m 


Heater 


Socket 


Sensi- 

tivity 


A 


B 


c 


D 


E 


F 


Q 


H 


J 


Test 

Pos. 




Heater 


Socket 


Sensi- 

tivity 


A 


B 


c 


o 


E 


F 


G 


H J 


n 


28D7 


30 


610 


86 


1 


3 


5 


7 


8 


T 


0 


40 


"T 


1 


45B5 


50 


610 


60 


4 


9 


7 


2 


5 


3 


0 


so : 


1 1 








86 


1 


3 


4 


7 


8 


6 


0 


40 


i 


1 


45Z5 


50 


66 


13 


















1 


30C1 


9 


610 


*99 


2 


4 


3 


10 


7 


8 


1 


20 


i 


1 


50A5 


50 


68 


27 


















1 








*TUBE GOOD IF READS 3000. 












50B5 


50 


8 


55 


















1 


30L1 


7 


610 


66 


4 


0 


3 


2 


5 


1 


0 


35 


l 


1 


50BK5 


50 


23 


57 


















1 








66 


4 


0 


9 


6 


5 


8 


0 


35 


l 


1 


50BM8 


50 


610 


65 


4 


7 


6 


3 


5 


2 


0 


30 


1 1 


32ET5 


30 


12 


60 




















1 








95 


4 


0 


9 


1 


5 


8 


0 


15 


1 1 


35A5 


35 


68 


41 




















1 


50C5 


50 


12 


55 


















1 


35B5 


35 


8 


59 




















1 


50C6 


50 


63 


56 


















1 


35C5 


35 


12 


58 




















1 


50CA5 


50 


12 


62 


















1 


35CD6 


35 


60 


53 




















1 


50CD6 


50 


60 


53 


















1 


35EH5 


35 


12 


58 




















1 


50DC4 


50 


16 


11 


















1 


35GL6 


35 


610 


77 


3 


5 


7 


2 


4 


1 


0 


80 


l 


1 


50EH5 


50 


12 


58 


















1 


35L6 


35 


63 


59 




















1 


50FE5 


50 


63 


39 


















1 


35W4 


35 


16 


12 




















1 


50L6 


50 


63 


55 


















1 


35Y4 


35 


610 


11 


1 


2 


0 


0 


8 


7 


0 


0 


2 
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7 


8 


0 


0 


3 


1 


CV694 


12 


57 


79 




















1 








90 


2 


4 


0 


0 


7 


8 


0 


0 


3 


1 


CV697 


12 


57 


85 




















1 


CV588 


6 


610 


99 


2 


0 


3 


10 


7 


8 


0 


15 


1 


1 


CV698 


12 


57 


85 




















1 








90 


2 


5 


0 


0 


7 


8 


0 


0 


3 


1 


CV700 


12 


58 


87 




















1 








90 


2 


4 


0 


0 


7 


8 


0 


0 


3 


1 








93 




















2 


CV589 


6 


610 


99 


2 


0 


3 


10 


7 


8 


0 


15 


1 


1 








93 




















3 








90 


2 


5 


0 


0 


7 


8 


0 


0 


3 


1 


CV703 


6 


610 


99 


2 


3 


4 


5 


7 


8 


10 


50 


1 


1 








90 


2 


4 


0 


0 


7 


8 


0 


0 


3 


1 


CV717 


5 


59 


29 




















1 


CV590 


6 


57 


85 




















1 








29 




















2 


CV591 


6 


57 


85 




















1 


CV723 


3 


610 


62 


2 


5 


0 


0 


7 


3 


1 


0 


3 


1 


CV592 


6 


57 


85 




















1 


CV726 


35 


66 


13 




















1 


CV593 


5 


59 


16 




















1 


CV728 


1 


67 


80 




















1 








16 




















2 


CV729 


5 


59 


16 




















1 


CV594 


6 


57 


80 




















1 








16 




















2 


CV595 


6 


57 


80 




















1 


CV731 


6 


63 


90 




















1 


CV657 


6 


610 


95 


2 


4 


3 


10 


7 


8 


5 


20 


1 


1 


CV732 


6 


44 


13 




















1 


CV660 


6 


57 


61 




















1 


CV747 


6 


57 


61 




















1 


CV661 


6 


57 


75 




















1 


CV755 


1 


67 


79 




















1 


CV66- 


6 


610 


99 


3 


C 


1 


6 


4 


2 


0 


35 


1 


1 


CV756 


1 


67 


79 




















1 






























CV76C- 


1 


67 


75 




















1 




TUBE 

TYPE 


Heater 


8ockot 


« 2* 

© > 
CO ** 


A 


B 


c 


D 


E 


F 


G 


H 


J 


Tost 

Pos. 




Heater 


Seckot 


— >» 
I! 

CO - 


A 


B 


c 


D 


E 


F 


G 


H 


j 


n 


CV772 


1 


67 


73 




















1 


CV808 


3 


610 


72 


1 


3 


0 


0 


7 


2 


0 


0 


3 


l 


CV773 


1 


67 


73 




















1 








72 


1 


5 


0 


0 


7 


6 


0 


0 


3 


l 


CV775 


1 


610 


90 


8 


4 


0 


0 


1 


0 


0 


0 


3 


1 


CV818 


3 


4 


74 




















i 


CV776 


1 


610 


75 


8 


6 


0 


0 


1 


0 


0 


0 


3 


1 


CVS 19 


3 


67 


75 




















l 


CV777 


1 


610 


75 


8 


6 


0 


0 


1 


0 


0 


0 


3 


1 


CV820 


3 


4 


72 




















i 


CV778 


1 


610 


85 


8 


4 


0 


0 


1 


0 


0 


0 


3 


1 


CY841 


5 


59 


21 




















l 


CV779 


2 


610 


70 


8 


6 


0 


0 


1 


2 


3 


0 


3 


1 








21 




















2 








90 


8 


4 


0 


0 


1 


0 


0 


0 


3 


i 


CV842 


5 


59 


13 




















1 


CV780 


2 


610 


70 


8 


6 


0 


0 


1 


2 


0 


0 


3 


1 


CV844 


n 

0 


610 


65 


2 


5 


0 


0 


7 


8 


3 


0 


3 


1 








90 


8 


4 


0 


0 


1 


0 


0 


0 


3 


i 


CV845 


6 


610 


65 


2 


5 


0 


n 

V 


7 


8 


3 


0 


3 


1 


CV781 


1 


610 


75 


8 


6 


0 


0 


1 


2 


3 


0 


3 


i 


CV&46 


6 


57 


61 




















1 


CV782 


1 


4 


75 




















i 


CV848 


6 


9 


80 




















1 


CV783 


1 


4 


70 




















i 


CV849 


6 


610 


65 


2 


5 


0 


0 


7 


8 


3 


0 


3 


1 


CV784 


1 


4 


70 




















i 


CV850 


6 


9 


68 




















1 


CV785 


1 


4 


75 




















i 


CV852 


6 


5 


75 




















1 


CV786 


1 


4 


70 




















i 


CV858 


6 


10 


67 




















1 


CV797 


6 


610 


13 


3 


6 


0 


1 


4 


2 


5 


10 


2 


i 








67 




















2 


CV805 


50 


610 


13 


2 


3 


0 


0 


7 


4 


0 


0 


2 


i 


CV862 


6 


610 


95 


2 


0 


3 


5 


7 


8 


0 


30 


1 


1 








13 


5 


5 


0 


0 


7 


8 


0 


0 


2 


i 


CV865 


6 


57 


75 




















1 


CV807 


3 


4 


66 




















i 


CV866 


6 


57 


85 




















1 






























CV867 


6 


58 


87 




















1 


CV583- 


-CV867 




























93 

93 




















2 

3 



1 



40 







ABODE 



F 



m 


Heater 


Socket 


Sensi- 

tivity 


A 


B 


c 


D 


E 


F 


CV873 


6 


59 


21 




















21 














CV876 


6 


610 


68 


1 


3 


0 


0 


8 


2 








68 


1 


6 


0 


0 


8 


7 


CV877 


6 


68 


90 














CV878 


6 


610 


99 


1 


3 


5 


4 


8 


7 


CV879 


6 


610 


*99 


1 


0 


2 


6 


8 


7 








‘TUBE 


GOOD 


IF READS 


2000 




CV880 


6 


68 


87 














CV881 


6 


68 


87 














CV882 


6 


610 


99 


1 


0 


2 


3 


8 


7 








90 


1 


5 


0 


0 


8 


7 








90 


1 


6 


0 


0 


8 


7 


CV883 


6 


610 


99 


1 


2 


5 


4 


8 


7 


CV885 


6 


68 


65 














CV886 


6 


68 


65 














CV887 


6 


610 


99 


1 


0 


2 


3 


8 


7 








95 


1 


5 


0 


0 


8 


7 








95 


1 


6 


0 


0 


8 


7 


CV890 


6 


610 


85 


2 


0 


3 


1 


8 


4 


CV891 


6 


610 


94 


1 


0 


2 


3 


8 


7 








85 


1 


5 


0 


0 


8 


7 








85 


1 


6 


0 


0 


8 


7 




*T‘ a- r.ro"' F ^ : i 2*0* 

CV920 12 SIC *95 ' T^O 5 ""3 ’ 5 2 

*TU3E GOOD IF READS 2jX 

CV921 12 610 39 7 4 5 2 3 3 

92 7 5 3 : S 3 

CV922 12 57 80 

CV924 12 64 *87 

*87 

‘TUBE GOOD IF READS 1200 
CV925 12 64 80 

80 

CV930 12 69 *84 

*84 

‘TUBE GOOD IF READS 1200 
CV939 25 610 82 2 4 3 5 7 8 



CV873— CV1649 



41 



G 


H 


J 


Test 

Pos. 


m 


Heater 


Socket 


Sensi- 

tivity 


A 


B 


c 


D 


E 


F 


G 


H 


j 


Is 

ho. 








1 


CV892 


6 


610 


99 


1 


5 


2 


6 


8 


7 


0 


25 


1 


1 








2 








95 


1 


3 


0 


0 


8 


7 


0 


0 


3 


1 


0 


0 


3 


1 








95 


1 


4 


0 


0 


8 


7 


0 


0 


3 


1 


0 


0 


3 


1 


CV893 


6 


69 


*84 




















1 








1 








*84 




















2 


0 


85 


1 


1 








‘TUBE GOOD IF READS 1200 












0 


10 


1 


1 


CV894 


6 


610 


75 


1 


3 


2 


6 


8 


7 


4 


25 


1 


1 










CV895 


6 


68 


80 




















1 








1 


CV896 


6 


610 


99 


1 


0 


3 


4 


8 


2 


0 


11 


1 


1 








1 








92 


1 


5 


0 


0 


8 


7 


0 


0 


3 


1 


0 


10 


1 


1 








92 


1 


6 


0 


0 


8 


7 


0 


0 


3 


1 


0 


0 


3 


1 


CV897 


6 


610 


65 


1 


6 


0 


0 


8 


7 


2 


0 


3 


1 


0 


0 


3 


1 








70 


1 


4 


0 


0 


8 


7 


3 


0 


3 


1 


3 


77 


1 


1 


CV898 


6 


69 


77 




















1 








1 








77 




















2 








1 


CV899 


6 


610 


99 


1 


2 


3 


4 


8 


7 


5 


72 


1 


1 


0 


6 


1 


1 


CV900 


6 


610 


95 


1 


5 


2 


6 


8 


7 


0 


25 


1 


1 


0 


0 


3 


1 








95 


1 


3 


0 


0 


8 


7 


0 


0 


3 


1 


0 


0 


3 


1 








90 


1 


4 


0 


0 


8 


7 


0 


0 


3 


1 


0 


25 


1 


1 


CV901 


6 


610 


20 


1 


3 


0 


0 


8 


7 


0 


0 


2 


1 


0 


25 


1 


1 








20 


1 


6 


0 


0 


8 


7 


0 


0 


2 


1 


0 


0 


3 


1 


CV910 


12 


610 


*99 


2 


4 


3 


10 


7 


8 


1 


20 


1 


1 


0 


0 


3 


i 








‘TUBE GOOD IF READS 3000 














G H J 5 " 


TUBE 

TYPE 


c 

J 


C 

T 

i 


Mnnnl 

llvlly 


A 


B 


c 


D 


E 


F 


G 


H 


j 


n 


= 




r 


: 


* r— » 
- * r 




e:: 


*c 


1 


\ 


# 

1 


t 


m. 

M. 

m 

t 


H 


• 


t - 
t 

t - 
1 ", 


1 


1 

1 

1 

i 

1 










‘ , * 


5 




59 




















1 


■ 


* * 


* 


- 


* • — 


Z 


EC 


7 * 




















1 
















21 




















2 


“ 




■ 


* 


- * ‘ / 


5 


-I J 


5; 


2 


9 

*T 


3 


- ^ 


7 


8 




20 


1 


1 






2 






5 


59 


38 




















1 








: 








38 




















2 










2 i " ' ■ * 


w 


61 J 




2 


3 


0 


* * 


7 


8 


5 


57 


1 


1 








2 


C : 2 - 5 


5 


510 


55 


2 


n 


3 


4 


7 


8 


n 

U 


15 


1 


1 
















35 


2 


6 


6 


5 


7 


8 


0 


15 


1 


1 








1 


CV13C1 


6 


610 


65 


2 


3 


0 


0 


7 


4 


0 


0 


3 


1 








2 








65 


2 


5 


0 


0 


7 


8 


0 


0 


3 


1 








1 


CV1375 


6 


610 


65 


4 


8 


7 


2 


5 


1 


9 


20 


1 


1 








2 


CV1377 


5 


59 


21 




















1 
















21 




















2 


0 


99 


1 


1 


CV1633 


12 


50 


86 




















1 
















86 




















2 




CV1649 


6 


63 


*92 




















1 



‘TUBE GOOD IF READS 1500 



42 














IBE 

PE 



CV1741 

CV1753 

CV1757 

CV1758 

CV1762 

CV1763 

CV1777 

CV1784 

CV1790 

CV1800 
CV1802 
CV1803 
CV1805 
CV1811 
C VI 818 
CV1819 
CV1820 
CV1821 
CV1823 
CV1824 
CV1826 
CV1829 



6 63 56 

35 68 41 

6 9 92 

1 4 75 

6 9 83 

6 610 55 3 

6 68 89 

6 57 46 

6 610 25 1 

25 1 



1 67 79 

1 67 79 

1 67 75 

1 67 75 

1 67 74 

1 67 80 

6 63 97 

1 67 80 

1 67 84 

1 67 84 

1 67 74 

1 67 74 

1 4 70 



' E F 


G 


H 


J 


Test 

Pos. 




Heater 


Socket 


Sensi- 

tivity 


A 


B 


c 


D 


E 


F 


G 


H 


J 


Test 

Pos. 










1 


CV1832 


50 


610 


87 


2 


1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4 


1 










1 


CV1833 


35 


610 


90 


2 


1 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4 


1 










1 


CV1846 


5 


59 


19 




















1 










1 








19 




















2 










1 


CV1849 


5 


59 


13 




















1 


3 4 2 




~20~ 


T 


1 


CV1851 


5 


610 


22 


7 


3 


0 


0 


8 


0 


0 


0 


2 


1 










1 








22 


8 


5 


0 


0 


7 


0 


0 


0 


2 


1 










1 


CV1852 


5 


610 


22 


7 


3 


0 


0 


8 


0 


0 


0 


2 


1 


) 8 7 


0 


0 


2 


1 








22 


8 


5 


0 


0 


7 


0 


0 


0 


1 


1 


3 8 7 


0 


0 


2 


1 


CV1854 


5 


59 


38 




















1 










1" 








38 




















2 










1 


CV1856 


5 


59 


38 




















1 










1 








38 




















2 










1 


CV1857 


5 


610 


28 


7 


3 


0 


0 


8 


0 


0 


0 


2 


1 










1 








28 


8 


5 


0 


0 


7 


0 


0 


0 


2 


1 










1 


CV1862 


6 


8 


85 




















1 










1 


CV1863 


5 


59 


16 




















1 










1 








16 




















2 










1 


CV1864 


5 


59 


16 




















1 










1 








16 




















2 










1 


CV1873 


6 


57 


75 




















1 


1 

1 


CV1876 


6 


57 


61 




















1 




TUBE 

TYPE 


t- 

C 

3 

z 


Sockot 


Sensi- 

tivity 


A 


B 


c 


D 


E F 


G 


H 


J 


I Tost 

| Pos. 


CV1878 


6 


610 


95 


2 


4 


3 


5 


7 8 0 


25 


1 


1 








88 


2 


1 


0 


0 


7 8 6 


0 


3 


1 


CV1882 


6 


57 


46 


















1 


CV1893 


6 


610 


99 


2 


6 


3 


10 


7 8 0 


17 


1 


1 








88 


2 


4 


0 


0 


7 8 0 


0 


3 


1 








88 


2 


5 


0 


0 


7 8 0 


0 


3 


1 


CV1894 


6 


610 


99 


2 


6 


3 


10 


7 8 0 


17 


1 


1 








88 


2 


4 


0 


0 


7 8 0 


0 


3 


1 








88 


2 


5 


0 


0 


7 8 0 


0 


3 


1 


CV1895 


50 


610 


56 


2 


5 


0 


0 


0 0 0 


0 


4 


1 


CV1902 


6 


610 


99 


2 


4 


3 


10 


7 8 1 


20 


1 


1 


CV1908 


6 


610 


*99 


2 


0 


4 


10 


7 8 0 


10 


1 


1 








•TUBE GOOD 


IF READS 


2500 










CV1909 


6 


610 


*99 


2 


0 


4 


10 


7 8 0 


10 


1 


1 








•TUBE GOOD 


IF READS 


2500 










CV 1910 


6 


610 


*99 


2 


0 


4 


10 


7 8 0 


10 


1 


1 








•TUBE GOOD 


IF READS 


2500 










CV1911 


6 


63 


90 


















1 


CV1912 


6 


63 


90 


















1 


CV1926 


6 


63 


97 


















1 


CV1928 


12 


9 


79 


















1 



CV1 741 — CV1 948 



m 


Heater 


Socket 


Bonsl- 

tlvity 


A 


B 


c 


D 


E 


F 


G 


H J 


hi 


CV1929 


6 


610 


65 


2 


3 


0 


0 


7 


4 


0 


0 


1 1 








65 


2 


5 


0 


0 


7 


8 


0 


0 


1 1 


CV1930 


6 


610 


65 


2 


3 


0 


0 


7 


4 


0 


0 


} 1 








65 


2 


5 


0 


0 


7 


8 


0 


0 


i 1 


CV1931 


6 


610 


65 


2 


3 


0 


0 


7 


4 


0 


0 


1 1 








65 


2 


5 


0 


0 


7 


8 


0 


0 


l 1 


CV1932 


6 


10 


67 


















1 








67 


















2 


C VI 933/ 


6 


10 


67 


















1 


CV1S34 






67 


















2 


CV1935 


6~~ 


610 


95 


2 


4 


3 


10 


7 


8 


5 


20 : 


L 1 


CV 1936 


6 


610 


95 


2 


4 


3 


10 


7 


8 


5 


20 1 1 


CV1937 


6 


610 


95 


2 


4 


3 


10 


7 


8 


5 


20 : 


L 1 


CV1938 


6 


63 


93 


















1 


CV1940 


6 


63 


93 


















1 


CV1341 


6 


610 


99 


2 


4 


3 


10 


7 


8 


5 


15 


1 


CV1942 


6 


610 


99 


2 


4 


3 


10 


7 


8 


5 


15 


1 


CV1943 


6 


610 


99 


2 


4 


3 


10 


7 


8 


5 


15 


1 


C VI 944 


6 


610 


99 


2 


3 


4 


5 


7 


8 


10 


50 


1 


CV1945 


6 


610 


99 


2 


3 


4 


5 


7 


8 


10 


50 


1 


CV1946 


6 


610 


99 


2 


3 


4 


5 


7 


8 


10 


50 


1 


CV1947 


6 


63 


97 


















1 


CV1948 


6 


63 


97 


















1 



44 





6 610 



6 610 

6 610 

Tj 6UT 
6 610 
6 56 

6 57 

6 57 

6 57 



6 58 



©> ABCDEFGHJ ©5 
vi'Z f* 0 - 



*99 7 0 2 3 8 6 0 10 1 1 

*99 7 0 5 4 8 6 0 10 1 1 

*TUBE GOOD IF READS 2000. 

*99 7 0 2 3 8 6 0 10 1 1 

*99 7 0 5 4 8 6 0 10 1 1 

^TUBE GOOD IF READS 2000“ 

*99 7 0 5 3 8 2 0 10 1 1 

*TUBE GOOD IF READS 2000. 

*99 7 0 5 3 8 2 0 10 1 1 

*TUBE GOOD IF READ S 2000. 

99 2 4 3 W~1 8 f27 1 T 

99 2 4 3 10 7 8 5 27 1 1 



*TUBE GOOD IF READS 1200. 











47 





Heater 


Socket 


Sensi- 

tivity 


A 


B 


c 


D 


E 


F 


G 


H 


J 


SU 

HIL 


■1 


Heater 


Socket 


Sensi- 

tivity 


A 


B 


c 


D 


E 


F 


G 


H 


J 


ti 

Hfl. 


CV3799 


50 


610 


55 


2 


5 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


4 


1 


DD6 


6 


11 


68 




















2 


CV4007 


6 


11 


68 




















2 








68 




















3 








68 




















3 


DF33 


1 


67 


84 




















1 


CV4010 


6 


9 


68 




















1 


DF91 


1 


4 


75 




















1 


CV4018 


6 


610 


13 


3 


6 


0 


1 


4 


2 


5 


10 


2 


1 


DF92 


1 


4 


75 




















1 


CV4024 


12 


50 


86 




















1 


DF96 


1 


4 


75 




















1 








86 




















2 


DF904 


1 


4 


76 




















1 


D2M9 


6 


11 


68 




















2 


DH63 


6 


610 


99 


2 


0 


3 


10 


7 


8 


0 


15 


1 


1 
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